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1. Τροποποίηση της παραγράφου 2.8 ως εξής: 

 «2.8 Τα σχετικά έγγραφα στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν 
μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα για τα οποία δεν 
αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση 
συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της 
παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η 
προδιαγραφή υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας 
της Ελληνικής Δημοκρατίας.»  

 

2. Διαγραφή της παραγράφου 2.9 

 

3. Τροποποίηση της παραγράφου 4.7.7 ως εξής: 

«4.7.7 Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί στην υπεύθυνη δήλωση τη 
δυνατότητα εφοδιασμού της Υπηρεσίας με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για 
τουλάχιστον οχτώ (8) χρόνια μετά το πέρας της εγγύησης.» 

 

4. Τροποποίηση της παραγράφου 5.1.3.2 ως εξής: 

«5.1.3.2 Ότι υπάρχει δυνατότητα υποστηρίξεως με ανταλλακτικά και 
αναλώσιμα για οχτώ (8) τουλάχιστον χρόνια μετά το πέρας της εγγύησης 
καθώς επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα για επισκευή, συντήρηση και τυχόν 
βαθμονόμηση. Για την κάλυψη στο ακέραιο της ανωτέρω απαίτησης, θα 
συμπεριληφθεί στη προσφορά του προμηθευτή πρωτότυπη βεβαίωση, 
επίσημα μεταφρασμένη και από τον κατασκευαστή. » 

 

5. Τροποποίηση της παραγράφου 5,1,12 ως εξής: 

«5.1.12 Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα εναρμονισμένα πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: IEC 60601-1-1 και IEC 60601-1-2.» 



 3 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

ΠΕΔ-Α-00284 

ΕΚΔΟΣΗ 1η 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η
 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΣΗ 
 
 
 
 

13 ΣΕΠ 2018 

 


